
 

C/ Pedro Cerbuna, 12 – Ciudad Universitaria – 50009 Zaragoza 1 
Tel. 976 76 10 00 / Fax 976 76 10 31 

Documento firmado electrónicamente conforme a la Ley 39/2015 por 

Aprobado por El Órgano de Contratación de la Universidad de Zaragoza 

 
 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO 
CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA:    SI  NO  

TRAMITACIÓN EXPEDIENTE: 

Ordinaria        Urgente        Emergencia        Anticipada  

TIPO PROCEDIMIENTO: 

Abierto      Abierto simplificado      Abierto simplificado abreviado  
RECURSO ESPECIAL:    SI    NO  

P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  

 
Expte. nº 00050-2026 

ÍNDICE DEL CLAUSULADO 

 
1. LOTE 1: PANTALLAS DE OPTOTIPOS CON POLARIZACIÓN CIRCULAR Y MÓDULO DE GESTIÓN DE 

CITAS Y DATOS OPTOMÉTRICOS. 
1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

1.1.1. PANTALLAS DE OPTOTIPOS 
1.1.2. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU USO 
1.1.3. SOFTWARE DE CONTROL DE PANTALLAS 
1.1.4. SOFTWARE PARA LA GESTIÓN Y REGISTRO DE FICHAS DE DATOS OPTOMÉTCOS DE LOS 

PACIENTES 
1.2. GARANTÍA 
1.3. FORMACIÓN 
1.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN 

 
2. LOTE 2: PANTALLAS DE OPTOTIPOS CON POLARIZACIÓN CIRCULAR Y MÓDULO DE GESTIÓN DE 

CITAS Y DATOS OPTOMÉTRICOS. 
2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
2.2. GARANTÍA 
2.3. FORMACIÓN 
2.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN 

 
3. LOTE 3: VIDEOCULÓGRAFO BINOCULAR PORTÁTIL EN FORMATO GAFA 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
3.2. GARANTÍA 
3.3. FORMACIÓN 
3.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN 

 
4. LOTE 4: MULTIINSTRUMENTO ABERRÓMETRO-TONÓMETRO-PAQUÍMETRO 

4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
4.2. GARANTÍA 
4.3. FORMACIÓN 
4.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN 

 
5. LOTE 5: UNIDADES DE REFRACCIÓN CON FORÓPTERO MANUAL CON POLARIZACIÓN CIRCULAR 

5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
5.2. GARANTÍA 
5.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN 

 
 

 

Firmado por: ALFONSO CARLOS PEÑA OCHOA
Cargo: Gerente
Fecha: 11-06-2026 09:48:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 1
 d

e 
13

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 2
70

ac
f7

ee
29

7e
e1

1

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
27

0a
cf

7e
e2

97
ee

11

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=270acf7ee297ee11


 

C/ Pedro Cerbuna, 12 – Ciudad Universitaria – 50009 Zaragoza 2 
Tel. 976 76 10 00 / Fax 976 76 10 31 

Documento firmado electrónicamente conforme a la Ley 39/2015 por 

Aprobado por El Órgano de Contratación de la Universidad de Zaragoza 

 
 

 
 
 
 
 

6. LOTE 6: LÁMPARAS DE HENDIDURA CON BIOMICROSCOPIO, CÁMARA DIGITAL E ILUMINACIÓN DE 
FONDO 
6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
6.2. GARANTÍA 
6.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN 
 

7. LOTE 7: TOPÓGRAFOS DE CONO ESTRECHO DE GRAN COBERTURA CORNEAL 
7.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
7.2. GARANTÍA 
7.3. FORMACIÓN 
7.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN 

 
8. LOTE 8: OCT OCULAR CON RETINOGRAFÍA, ANGIOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA CORNEAL Y MEDIDA DE LA 

LONGITUD AXIAL 
8.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
8.2. GARANTÍA 
8.3. FORMACIÓN 
8.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN 

 
 
 
De conformidad con el artículo 126.5.b) de la LCSP, cada referencia realizada en este pliego a especificaciones técnicas 
contenidas en normas nacionales que incorporen normas europeas, a evaluaciones técnicas europeas, a 
especificaciones técnicas comunes, a normas internacionales, a sistemas de referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a 
especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de uso de suministros, se 
ha de entender que lo son también a especificaciones técnicas equivalentes. 

 
 
 
 
 
 

 

La presente contratación está financiada con el Contrato‐programa de Grandes Obras en Infraestructuras, suscrito el 14 de 
octubre de 2022 entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, relativo al Plan de Inversiones en Infraestructuras 
de esta Universidad durante el periodo 2022‐2026.con el siguiente régimen de financiación: 

 

 

 
Contrato-programa de Grandes Obras en Infraestructuras, suscrito el 14 de octubre de 2022 entre el Gobierno de 

Aragón y la Universidad de Zaragoza, relativo al Plan de Inversiones en Infraestructuras de esta Universidad 
durante el periodo 2022-2026. 

100% IVA incluido 

309.832,60 € 
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1. LOTE 1: PANTALLAS DE OPTOTIPOS CON POLARIZACIÓN CIRCULAR Y MÓDULO DE 
GESTIÓN DE CITAS Y DATOS OPTOMÉTRICOS. 

 
Suministro e instalación de pantallas para la visualización de tests optométricos para el equipamiento de tres 
gabinetes del Servicio de Prácticas Optométricas de la Facultad de Ciencias y del software de gestión de fichas 
de pacientes. 

El suministro deberá incluir: 
-6 Pantallas de optotipos (3 para lejos y 3 para cerca) 
-Accesorios necesarios para su uso 
-Software de control de pantallas. 
-Software para la gestión y registro de fichas de datos optométricos de los pacientes 

 
1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: 

 
1.1.1. PANTALLAS DE OPTOTIPOS: 

Deberán ser capaces de presentar tests optométricos controlables mediante conexión inalámbrica a tablet. 
En tres de esas pantallas los tests se podrán realizar para visión lejana (VL) e intermedia (VI) (distancias 

configurables) con disociación mediada por polarización circular, en las tres pantallas restantes se podrán 
realizar los test en visión intermedia (distancias configurables) y cercana (mínimo 40 cm) con disociación 
mediada a través anaglifos. 

Especificaciones técnicas de las pantallas de optotipos: 
-3 Pantallas polarizadas de 23” (mínimo) con capacidad de disociación mediante polarización circular 
que puedan ser controladas de manera inalámbrica. 
-3 Pantallas de 9” (mínimo) con capacidad de disociación rojo/azul que puedan ser controladas de 
manera inalámbrica. 

Las tablets de control de las pantallas dispondrán también de un módulo de software para la gestión y 
registro de fichas de datos optométricos de los pacientes generados mediante las pantallas. 

El software de control de pantallas y el software para la gestión y registro de fichas de datos optométricos 
han de estar enlazados de forma que: los test optométricos de las pantallas puedan ser lanzados directamente 
desde la ficha de los pacientes y los registros de los resultados obtenidos con las pantallas puedan ser 
almacenados de manera automática en el módulo de gestión de fichas desde el software de control de las 
pantallas. 

 
1.1.2. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU USO: 
- 3 Tablets para control inalámbrico de las pantallas. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la inclusión de tablets adicionales con las mismas características que las 
ofertadas. 

- 3 gafas con polarización circular cruzada 
- 3 parejas de lentes de prueba polarización circular cruzada 
- 3 gafas rojo/(azul o verde) 
- 3 parejas de polarizadores circulares cruzados para acoplar al foróptero. 
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1.1.3. SOFTWARE DE CONTROL DE PANTALLAS: 
El software vendrá instalado en las Tablets de control y estará enlazado con el software de gestión y 

registro de fichas de datos optométricos de los pacientes. 
Deberá permitir la creación de bloques o grupos de test personalizables. 
La distancia de trabajo deberá ser personalizable y modificable por parte del usuario, con 

distancias predeterminadas para cambio rápido. 
Deben estar disponibles las siguientes familias de optotipos: E Snellen / Landolt / SLOAN / Números / 

HOTV / Vanishing e Infantiles (LEA, TAO, Pigassou) 
Los optotipos deben presentarse en escalas de AV Decimal, LogMAR, Snellen y 20/20, en pasos de 

AV estándar (LogMAR) o paso 0.10 en decimal. En cada familia se deben poder presentar aleatoriamente. 
Se debe poder modificar el contraste de los optotipos en monocular, biocular y 
binocular. Se debe permitir inducir el efecto amontonamiento (“crowding”). 
Se debe poder invertir el contraste y modificar el color de optotipos y/o el fondo para presentarlos 

(incluyendo el amarillo para baja visión). 
Se debe poder incluir una máscara para aislar o resaltar un optotipo, línea o columna de optotipos. 
El software debe incluir los siguientes test, de forma que todos se puedan realizar mediante sistema 

de polarización circular cruzada para las pantallas VL/VI y con sistema rojo/azul para visión cercana: 
-Agudeza Visual (Monocular, binocular, monocular en campo binocular con polarizado, dinámica) 
-Agudeza visual Baja Visión (ETDRS, escala M y conversión de valores a información impresa) 
-Agudeza visual de lectura (textos editables) (Monocular, binocular, monocular en campo binocular 
con polarizado) 
-Test de agudeza visual con cálculo directo LogMar del resultado alcanzado. 
-Test de sensibilidad al contraste mediante patrones sinusoidales 
-Test de sensibilidad al contraste mediante optotipos Pelli-Robson o equivalente. 
-Esfera Horaria u otro test equivalente para control de astigmatismo. 
-Test de Worth con tamaño angular modificable dinámicamente desde la tablet de control. 
-Test de Schöber con cálculo de prisma compensatorio (u otro equivalente) 
-Test para la medida de diplopía horizontal o vertical sin prismas 
-Test para la medida de forias horizontal y vertical 
-Test para la medida de reservas de vergencias fusionales horizontales y verticales 
-Test para la medida de disparidad de la fijación horizontal y vertical 
-Test para medida de estereoagudeza con disparidad binocular creada mediante patrones de 
puntos aleatorios (randot) 
-Test de medida de estereoagudeza con disparidad binocular creada mediante contornos 
-Test para la medida de la capacidad de percepción visual de movimiento. 
-Test para el screening de la aniseiconía 
-Test para el screening de campo visual. 
-Test para el entrenamiento central o periférico de vergencias fusionales con vectogramas. 
-Test para el entrenamiento central o periférico de vergencias fusionales con randot. 
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Todos los test se deben poder realizar en visión intermedia y cercana (mínimo 40 cm) aunque sea con otro 
tipo de disociación. 

Se debe poder presentar los tests de agudeza visual en modo taquitoscopía. Deberá incluir galería de 
imágenes y videos con pizarra demostrativa. 
Debe poder mostrar fotos y vídeos personalizables. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la actualización del software de control de pantallas. 

 
 

1.1.4. SOFTWARE PARA LA GESTIÓN Y REGISTRO DE FICHAS DE DATOS OPTOMÉTRICOS DE LOS 
PACIENTES. 

El módulo de software debe estar instalado en las Tablets de control y estar enlazado con el software de 
control de las pantallas para presentar tests optométricos. 

Se debe poder definir un número ilimitado de usuarios. Se debe poder definir el perfil de acceso de los 
usuarios. 

Deberá tener la capacidad de generar una agenda de citas. 
Se debe poder personalizar el software en cuanto a datos y pruebas optométricas a realizar, según la 

asignatura en la que se estén realizando las prácticas. 
Deberá posibilitar la firma del consentimiento informado de los usuarios además del documento de 

protección de datos desde la tablet. 
Debe estar coordinado con el módulo de control de las pantallas, de forma que exista la posibilidad de 

lanzar los tests en la pantalla desde la ficha del paciente y registrar en dicha ficha de forma automática los 
resultados obtenidos en los diferentes test. 

Se valorará, de la forma establecida en en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, que se pueda realizar el control de las pantallas y del software para la gestión y 
registro de fichas desde el teléfono móvil. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la personalización del software en cuanto a datos y pruebas optométricas a realizar, 
según la asignatura en la que se estén realizando las prácticas. El alcance de las necesidades de personalización 
se determinará durante el primer año de uso contando a partir del día siguiente al de entrega e instalación de los 
equipos. 

 
1.2. GARANTÍA: 

Tres años de garantía mínimo. 
Deberá cubrir cualquier defecto de fabricación y de funcionamiento. 
En caso de avería o incidente, deberá dar respuesta por teléfono o email en menos de 24 horas, y enviar 

a un técnico, si fuera necesario, para realizar las reparaciones oportunas en menos de 4 días (referidos a días 
laborables en la localidad donde se instala el equipo). Así mismo, deberá disponer de préstamo de pantallas 
provisionales para las incidencias. 

Además, deberá incluir, durante el primer año de garantía, la personalización del software para la gestión 
y registro de fichas de datos optométricos de los pacientes. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la ampliación del período de garantía mínimo exigido en las mismas condiciones 
indicadas. 
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1.3. FORMACIÓN: 
Durante el primer mes después de la entrega e instalación se realizarán dos sesiones de formación para 

el personal del servicio: una para el manejo del software de control de las pantallas y otra para el manejo del 
software de gestión de datos optométricos. Cada una de las sesiones tendrá una duración mínima de 4 horas y 
estarán destinadas al menos para 10 personas. La formación se realizará en las instalaciones del Servicio de 
Prácticas Optométricas. 

1.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: 
Obligatoriamente todos los licitadores deberán incluir una memoria descriptiva del equipamiento ofertado 

con una ficha técnica del mismo, que incluya todas las características exigidas en el pliego de prescripciones 
técnicas de este procedimiento y que no son objeto de valoración en los criterios 

 
2. LOTE 2: MICROPERÍMETRO AUTOMÁTICO CON RETINOGRAFÍA NO MIDRIÁTICA Y 

CAPACIDAD DE MEDIDA ESCOTÓPICA 
Suministro e instalación de un microperímetro automático con cámara de fondo de ojo no midriática para 

el Servicio de Prácticas Optométricas de la Facultad de Ciencias. 

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: 
Deberá poder examinar un campo visual de 40º mínimo. 
Deberá poder medir en condiciones escotópicas para evaluación de cambios en la sensibilidad de los 
bastones. 
El rango de intensidad del estímulo deberá alcanzar 0dB como mínimo y 34 dB como máximo en visión 

fotópica y 0dB como mínimo y 24 dB como máximo en visión escotópica. 
El equipo debe permitir la medida automática de valores umbrales de sensibilidad perimétricos. 
El equipo debe permitir la medida de la fijación y la determinación del locus retiniano preferente. 
El equipo debe incluir cámara de fondo de ojo no midriática de, como mínimo, 10 megapíxeles y 40º de 

campo. 
El equipo debe incluir la posibilidad de mostrar diferencias entre dos pruebas. 
El equipo debe incluir la posibilidad de realizar entrenamiento para rehabilitación visual. 
Se debe incluir mesa óptica motorizada para el instrumento. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, que se puedan exportar en bruto (en formato .txt, .xls o formatos similares, de forma 
que puedan ser tratados posteriormente) los datos almacenados en el software del instrumento con fines de 
investigación. 

2.2. GARANTÍA: 
Dos años de garantía mínimo. 
Deberá cubrir cualquier defecto de fabricación y de funcionamiento. 
En caso de avería o incidente, deberá dar respuesta por teléfono o email en menos de 24 horas, y enviar 

a un técnico, si fuera necesario, para realizar las reparaciones oportunas en menos de 4 días (referidos a días 
laborables en la localidad donde se instala el equipo). Así mismo, deberá disponer de préstamo de equipos 
provisionales para las incidencias. 

Incluirá las actualizaciones del software. 
Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, la ampliación del período de garantía mínimo exigido en las mismas condiciones 
indicadas. 

Firmado por: ALFONSO CARLOS PEÑA OCHOA
Cargo: Gerente
Fecha: 11-06-2026 09:48:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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2.3. FORMACIÓN: 
Durante el primer mes después de la entrega se realizará una sesión de formación para el personal del 

servicio con duración de 4 horas como mínimo y destinada al menos para 10 personas. La formación se realizará 
en las instalaciones del Servicio de Prácticas Optométricas. 

2.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: 
Obligatoriamente todos los licitadores deberán incluir una memoria descriptiva del equipamiento ofertado 

con una ficha técnica del mismo, que incluya todas las características exigidas en el pliego de prescripciones 
técnicas de este procedimiento y que no son objeto de valoración en los criterios. 

 
3. LOTE 3: VIDEOCULÓGRAFO BINOCULAR PORTÁTIL EN FORMATO GAFA 

Suministro e instalación de un videoculógrafo binocular en formato gafa para el Servicio de Prácticas 
Optométricas de la Facultad de Ciencias. 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: 
Se deberá suministrar una montura de gafa con sistema de ajuste a la cabeza, con 2 cámaras 

acopladas sensibles al infrarrojo de resolución mínima de 750X480 píxeles a 100hz 
Debe incluir la posibilidad de ser usado con proyector láser con patrón difractivo acoplado a la cabeza o 

con pantalla externa. 
Debe posibilitar la medida de desviaciones de la dirección de mirada con precisión igual o mejor que 1 

dioptría prismática. 
Debe incluir la posibilidad de realizar tests de estrabismo guiados por voz tanto en posición primaria como 

en posiciones de mirada secundaria. 
Debe incluir la medida de movimientos sacádicos. 
Debe incluir la posibilidad de medida y caracterización de nistagmus en diferentes posiciones de mirada 

(tipo de onda, amplitud, frecuencia, dirección batida, velocidades). 
Debe tener capacidad de realizar pupilometrías para diferentes condiciones de iluminación ambiente. 
Se debe proporcionar mando para el control de la toma de medidas de manera inalámbrica. 
Debe incluir la generación de informes automáticos con resultados en PDF. Debe posibilitar el registro de 

las pruebas en video y con audio. 
Debe incluir una licencia de software para el control y registro. 
Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, que se proporcionen licencias adicionales de software para el control y registro y que 
se puedan exportar en bruto (en formato .txt, .xls o formatos similares, de forma que puedan ser tratados 
posteriormente) los datos almacenados en el software del instrumento con fines de investigación 

 
3.2. GARANTÍA: 

Tres años de garantía mínimo. 
Deberá cubrir cualquier defecto de fabricación y de funcionamiento. 
En caso de avería o incidente, deberá dar respuesta por teléfono o email en menos de 24 horas, y enviar 

a un técnico, si fuera necesario, para realizar las reparaciones oportunas en menos de 4 días (referidos a días 
laborables en la localidad donde se instala el equipo). Así mismo, deberá disponer de préstamo de equipos 
provisionales para las incidencias. 

Incluirá la actualización del software de control y registro durante el periodo de garantía. 
Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, la ampliación del período de garantía mínimo exigido en las mismas condiciones 
indicadas. 

Firmado por: ALFONSO CARLOS PEÑA OCHOA
Cargo: Gerente
Fecha: 11-06-2026 09:48:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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3.3. FORMACIÓN: 
Durante el primer mes después de la entrega se realizará una sesión de formación para el personal del 

servicio con duración de 4 horas como mínimo y destinada al menos para 10 personas. La formación se realizará 
en las instalaciones del Servicio de Prácticas Optométricas. 

 
3.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: 

Obligatoriamente todos los licitadores deberán incluir una memoria descriptiva del equipamiento ofertado 
con una ficha técnica del mismo, que incluya todas las características exigidas en el pliego de prescripciones 
técnicas de este procedimiento y que no son objeto de valoración en los criterios. 

 
4. LOTE 4: MULTIINSTRUMENTO ABERRÓMETRO-TONÓMETRO-PAQUÍMETRO 

Suministro e instalación de un equipo para la medida de la aberrometría ocular, paquimetría corneal y 
presión intraocular para el Servicio de Prácticas Optométricas de la Facultad de Ciencias 

 
4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: 

El equipo debe medir la aberrometría corneal y ocular, y calcular la refracción objetiva (2 a 7 mm de 
diámetro pupilar) 

El equipo debe medir la presión intraocular sin contacto. 
El equipo debe permitir el registro de imagen ocular mediante retroiluminación en fondo de ojo. 

El equipo debe incluir la medida de la paquimetría óptica. 
El equipo debe medir la topografía corneal con discos de Plácido (mínimo 24 anillos, al menos 6100 

puntos medidos, al menos 10 mm de córnea analizada para 43D) 
Debe permitir la medida objetiva de la respuesta acomodativa. 

Se debe incluir mesa óptica motorizada para el instrumento. 
Debe incluir una licencia de software para el control y registro. 
Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, que se puedan exportar en bruto (en formato .txt, .xls o formatos similares, de forma 
que puedan ser tratados posteriormente) los datos almacenados en el software del instrumento con fines de 
investigación y que se incluya un módulo de medida y análisis de ojo seco. 

 
4.2. GARANTÍA: 

Tres años de garantía mínimo. 
Deberá cubrir cualquier defecto de fabricación y de funcionamiento. 
En caso de avería o incidente, deberá dar respuesta por teléfono o email en menos de 24 horas, y enviar 

a un técnico, si fuera necesario, para realizar las reparaciones oportunas en menos de 4 días (referidos a días 
laborables en la localidad donde se instala el equipo). Así mismo, deberá disponer de préstamo de equipos 
provisionales para las incidencias. 

Incluirá la actualización del software de control y registro durante el periodo de garantía. 
Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, la ampliación del período de garantía mínimo exigido en las mismas condiciones 
indicadas. 
 

Firmado por: ALFONSO CARLOS PEÑA OCHOA
Cargo: Gerente
Fecha: 11-06-2026 09:48:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 8
 d

e 
13

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 2
70

ac
f7

ee
29

7e
e1

1

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
27

0a
cf

7e
e2

97
ee

11

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=270acf7ee297ee11


 CONTRATO DE SUMINISTRO 

PROCEDIMIENTOS: 
ABIERTO/ABIERTO SIMPLIFICADO/ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Nº Expediente: 00050-2026 

 

C/ Pedro Cerbuna, 12 – Ciudad Universitaria – 50009 Zaragoza 9 
Tel. 976 76 10 00 / Fax 976 76 10 31 

Documento firmado electrónicamente conforme a la Ley 39/2015 por 

Aprobado por El Órgano de Contratación de la Universidad de Zaragoza 

 
 

4.3. FORMACIÓN: 
Durante el primer mes después de la entrega se realizará una sesión de formación para el personal del 

servicio con duración de 4 horas como mínimo y destinada al menos para 10 personas. La formación se realizará 
en las instalaciones del Servicio de Prácticas Optométricas. 

 
4.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: 

Obligatoriamente todos los licitadores deberán incluir una memoria descriptiva del equipamiento ofertado 
con una ficha técnica del mismo, que incluya todas las características exigidas en el pliego de prescripciones 
técnicas de este procedimiento y que no son objeto de valoración en los criterios. 

 
5. LOTE 5: UNIDADES DE REFRACCIÓN CON FORÓPTERO MANUAL CON POLARIZACIÓN 

CIRCULAR 
Suministro e instalación de tres unidades de refracción con foróptero manual con polarización circular 

para los tres gabinetes del Servicio de Prácticas Optométricas de la Facultad de Ciencias. 
 

5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: 
Los tres sillones (unidades de refracción) han de ser adaptables al uso con silla de ruedas mediante 

desplazamiento lateral. Todos han de disponer de reposapiés y apoyabrazos elevables o abatibles. 
Se debe incluir en cada unidad, bandeja para el uso, control y suministro eléctrico de, como mínimo, dos 

instrumentos. La bandeja ha de disponer de los mecanismos adecuados para poder alternar la posición de los 
instrumentos delante o fuera del paciente. La bandeja debe disponer de una mentonera regulable en altura 

Los sillones y las bandejas de instrumentos han de poder ser ajustados en altura de manera 
independiente y dinámica. 

Cada unidad de refracción debe tener panel de mandos para su control integral. 
Se debe incluir foróptero manual con polarizadores circulares de rotación opuesta para cada ojo 

integrados dentro del foróptero. 
Se debe incluir barra y optotipo de cerca para cada foróptero 
El brazo para posicionamiento del foróptero debe tener bloqueo mediante contrapeso. 
La unidad debe disponer de fuente de luz para exámenes de visión cercana 
Cada unidad deberá poder instalarse en un espacio máximo de 170cm de profundidad 
Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, que cada unidad incluya un cajón para caja de lentes de prueba. 
 

5.2. GARANTÍA: 
Tres años de garantía mínimo. 
Deberá cubrir cualquier defecto de fabricación y de funcionamiento. 
En caso de avería o incidente, deberá dar respuesta por teléfono o email en menos de 24 horas, y enviar 

a un técnico, si fuera necesario, para realizar las reparaciones oportunas en menos de 4 días (referidos a días 
laborables en la localidad donde se instala el equipo). Así mismo, deberá disponer de préstamo de equipos 
provisionales para las incidencias. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la ampliación del período de garantía mínimo exigido en las mismas condiciones 
indicadas. 

Firmado por: ALFONSO CARLOS PEÑA OCHOA
Cargo: Gerente
Fecha: 11-06-2026 09:48:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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5.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: 

Obligatoriamente todos los licitadores deberán incluir una memoria descriptiva del equipamiento ofertado 
con una ficha técnica del mismo, que incluya todas las características exigidas en el pliego de prescripciones 
técnicas de este procedimiento y que no son objeto de valoración en los criterios. 

 
6. LOTE 6: LÁMPARAS DE HENDIDURA CON BIOMICROSCOPIO, CÁMARA DIGITAL E 

ILUMINACIÓN DE FONDO 
Suministro e instalación de tres lámparas de hendidura con sistema de iluminación “tipo Haag-Streit” y 

biomicroscopio binocular con cámara de vídeo digital integrada para su acoplamiento en las bandejas de las 
unidades de refracción de los tres gabinetes del Servicio de Prácticas Optométricas de la Facultad de Ciencias. 

 
6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: 

El sistema de iluminación debe ser tipo Haag-Streit con fuente de luz LED. 
Cada lámpara se proporcionará con mentonera de altura regulable 
La altura, anchura e inclinación de la hendidura debe ser ajustable de manera dinámica. 
Se debe incluir iluminación de “background” (adicional a la iluminación con rendija) ajustable en intensidad 

y controlable desde el propio instrumento. 
El control del nivel de iluminación de la hendidura se debe poder hacer desde el propio instrumento 
Debe incluir filtros azul y verde integrados en el brazo de iluminación en rendija. 
Se debe poder configurar 5 diferentes niveles de aumentos ópticos totales para el biomicroscopio. El 

máximo aumento no ha de ser menor de 40x. 
Debe incluir un filtro amarillo para la observación de fluorogramas integrado en el propio biomicroscopio 
El disparo para la adquisición de fotografía y vídeo se debe poder hacer desde el joystick de 

posicionamiento del instrumento. 
Se debe proporcionar el software para la adquisición de vídeo y fotografía (resolución mínima de 5Mpx) 
Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, que se incluya iluminación de fondo con fuente infrarroja 
Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, que se suministren al menos una fuente LED de repuesto para cada lámpara de 
hendidura, 

 
6.2. GARANTÍA: 

Tres años de garantía mínimo. 
Deberá cubrir cualquier defecto de fabricación y de funcionamiento. 
En caso de avería o incidente, deberá dar respuesta por teléfono o email en menos de 24 horas, y enviar 

a un técnico, si fuera necesario, para realizar las reparaciones oportunas en menos de 4 días (referidos a días 
laborables en la localidad donde se instala el equipo). Así mismo, deberá disponer de préstamo de equipos 
provisionales para las incidencias. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la ampliación del período de garantía mínimo exigido en las mismas condiciones 
indicadas. 

Firmado por: ALFONSO CARLOS PEÑA OCHOA
Cargo: Gerente
Fecha: 11-06-2026 09:48:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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6.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: 

Obligatoriamente todos los licitadores deberán incluir una memoria descriptiva del equipamiento ofertado 
con una ficha técnica del mismo, que incluya todas las características exigidas en el pliego de prescripciones 
técnicas de este procedimiento y que no son objeto de valoración en los criterios. 

 
7. LOTE 7: TOPÓGRAFOS DE CONO ESTRECHO DE GRAN COBERTURA CORNEAL 

Suministro e instalación de tres topógrafos corneales para su instalación en las mesas de las unidades 
de refracción del Servicio de Prácticas Optométricas 

 
7.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: 

3 topógrafos de discos de Plácido de cono estrecho 
Cada topógrafo debe incluir mentonera regulable en altura 
La cobertura corneal ha de ser, como mínimo, de 11 mm con 32 anillos. El muestreo mínimo debe ser 

101 puntos por milímetro cuadrado. 
Al menos uno de los topógrafos ha de tener medida de pupila escotópica y fotópica y módulo de software 

para la medida y análisis de ojo seco (imagen de glándulas de Meibomio, imágenes y vídeo de 
fluoresceinograma, medida de la altura del menisco lagrimal, escalas de clasificación de imágenes, informes de 
detección). 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, que se suministre un módulo adicional de medida y análisis de ojo seco. 

Se debe incluir 1 licencia de software por equipo, es decir, por cada topógrafo. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares: 
- que se proporcionen licencias adicionales de software. 
- que se puedan exportar en bruto (en formato .txt, .xls o formatos similares, de forma que puedan ser 

tratados posteriormente) los datos almacenados en el software del instrumento con fines de 
investigación 

- que se suministre una caja de pruebas de lentes RGP sin coste adicional 
- que se suministre un set de adaptación de lentes rígidas de ortoK para apoyo astigmático sin 

coste (al menos 80 lentes) 
 

7.2. GARANTÍA: 
Tres años de garantía mínimo. 
Deberá cubrir cualquier defecto de fabricación y de funcionamiento. 
En caso de avería o incidente, deberá dar respuesta por teléfono o email en menos de 24 horas, y enviar 

a un técnico, si fuera necesario, para realizar las reparaciones oportunas en menos de 4 días (referidos a días 
laborables en la localidad donde se instala el equipo). Así mismo, deberá disponer de préstamo de equipos 
provisionales para las incidencias. 

Incluirá la actualización del software de control y registro durante el periodo de garantía. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la ampliación del período de garantía mínimo exigido en las mismas condiciones 
indicadas. 
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7.3. FORMACIÓN: 

Durante el primer mes después de la entrega se realizará una sesión de formación para el personal del 
servicio con duración de 4 horas como mínimo y destinada al menos para 10 personas. La formación se realizará 
en las instalaciones del Servicio de Prácticas Optométricas. 

 
7.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: 

Obligatoriamente todos los licitadores deberán incluir una memoria descriptiva del equipamiento ofertado 
con una ficha técnica del mismo, que incluya todas las características exigidas en el pliego de prescripciones 
técnicas de este procedimiento y que no son objeto de valoración en los criterios. 

 
8. LOTE 8: OCT OCULAR CON RETINOGRAFÍA, ANGIOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA CORNEAL Y 

MEDIDA DE LA LONGITUD AXIAL 
Suministro e instalación de un equipo de tomografía de coherencia óptica OCT para el Servicio de 

prácticas optométricas. 

 
8.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: 

El equipo ha de ser un OCT de luz infrarroja con funcionamiento de dominio espectral o fuente de barrido 
que incluya: 

Angiografía OCT 

Medida de la longitud axial ocular mediante el propio OCT Medida de topografía corneal. 

Medida de la paquimetría corneal con diferenciación de estroma y epitelio La velocidad de escaneo mínima 
debe ser 125.000 medidas por segundo. 

La resolución axial mínima debe ser de, al menos, 5 micras en tejido 

La resolución transversal debe ser de, al menos, 18 micras 

El rango de escaneo transversal para el segmento anterior debe ser de 3 a 18mm. 

El rango de escaneo transversal para el segmento posterior debe ser de 3 a 15mm. 

El rango de escaneo transversal para angio debe ser de 3 a 15mm. 

El rango de escaneo en profundidad debe ser de 2.8 a 6 mm. 

Debe incluir retinógrafo no midriático con campo angular de, al menos, 40º y cámara con resolución 
de, al menos, 12Mp 

Debe incluir ordenador con software necesario para el manejo del equipo. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, que se puedan exportar en bruto (en formato .txt, .xls o formatos similares, de forma 
que puedan ser tratados posteriormente) los datos almacenados en el software del instrumento con fines de 
investigación 
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8.2. GARANTÍA: 

Tres años de garantía mínimo. 
Deberá cubrir cualquier defecto de fabricación y de funcionamiento. 
En caso de avería o incidente, deberá dar respuesta por teléfono o email en menos de 24 horas, y enviar 

a un técnico, si fuera necesario, para realizar las reparaciones oportunas en menos de 4 días (referidos a días 
laborables en la localidad donde se instala el equipo). Así mismo, deberá disponer de préstamo de equipos 
provisionales para las incidencias. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la ampliación del período de garantía mínimo exigido en las mismas condiciones 
indicadas. 

Se valorará, de la forma establecida en el apartado J Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la actualización del software durante el periodo de garantía. 

 
8.3. FORMACIÓN: 

Durante el primer mes después de la entrega se realizará una sesión de formación para el personal del 
servicio con duración de 4 horas como mínimo y destinada al menos para 10 personas. La formación se realizará 
en las instalaciones del Servicio de Prácticas Optométricas. 

 
8.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: 

Obligatoriamente todos los licitadores deberán incluir una memoria descriptiva del equipamiento ofertado 
con una ficha técnica del mismo, que incluya todas las características exigidas en el pliego de prescripciones 
técnicas de este procedimiento y que no son objeto de valoración en los criterios. 
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